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2. イントロダクション 
 
2.1. 本論文の構成 
 第２章：イントロダクションでは、研究目的など本論文の概要を示す。これを受けて第３
章では、本論文で提案するデバイス構造を中心により具体的な手法を記述する。 
第４,5,7 章では、デバイス構造を改善・評価するために行った各実験の目的・手法・結果・
考察を述べる。第４章では透明電極の作成と評価を、第５章では有機電気化学トランジスタ
（OECT）の作成、及び電極とのインテグレーションについて説明する。第 6 章でいったん
結論を述べてから、第 7 章では以上の章で扱わなかった実験を取り上げる。実験方法・デザ
インの詳細や、機材・材料の型番といった情報についても、第 8 章に付録的に示す。 
これらに目次・結論・引用文献・謝辞を加えた全 10 章が本論文の構成となる。 
 
2.2. 研究の背景 
 プラスチック基板を利用したフレキシブルデバイスは、軽さや柔らかさといった特徴を
持ち、曲面ディスプレイに代表される新しい用途が開拓されてきた。製品レベルでは厚さ
100 µm 代の基板が主流だが、近年はさらに 1~10 µm 代へと薄膜化することで、デバイス
をサランラップのように複雑な曲面へ密着させる手法が提案され[1]、特に皮膚や脳などの
生体組織を対象としたセンシングの研究が盛んにおこなわれている[2], [3]。 
 より高度かつ安定な計測のために必要な技術要素の一つとして、フレキシブル透明電極
が挙げられる。高透過率の良導電材料は、特に大面積ディスプレイ実現のカギとして開発さ
れてきた。生体計測においても、例えば『神経信号の伝達を顕微鏡観察しながらマッピング
する』といった用途を想定すると、高性能な透明導電体は欠かせない。しかし、ディスプレ
イで用いられている Indium-tin-oxide（ITO）などの酸化物材料をフレキシブルデバイスへ
応用する場合、二つの問題がある。 
 
① 酸化物を結晶化するための加熱プロセスに、プラスチック基板が耐えられない 
ITO の導電性を< 10 Ω/sq.へ向上させるには、250℃以上のアニールプロセスを行う
のが一般的である。PEN や PET などのプラスチック基板は 250℃程度の融点を持つう
え、膨張係数の違いから上下レイヤーへのダメージ・剥離が起こりやすい。特に極薄デ
バイスへのプロセスでは、用いるサポート基板からの剥離が問題となる。 
② 酸化物は脆く、機械的ストレスに耐えられない 
生体に張り付けたデバイスは、組織の凹凸による湾曲ストレスや、筋肉の膨張・収縮
による伸縮ストレスを受ける。そのためフレキシブルデバイスでは、柔らかい配線と硬
いデバイスを組み合わせる、フィルム中のストレスが最小化される部分にデバイスを集
中的に作りこむ、といった工夫がなされるが、デバイス面積の大部分を占める透明配線
が機械的ストレスに弱い場合、設計の自由度が極端に狭まってしまう。 
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 以上の問題を踏まえて、PEDOT:PSS や銀ナノワイヤをはじめとする代替材料の開発が
進められてきたが、（アニールを行った場合の）ITO と同等の導電性・透明性を得ることは、
依然として困難な課題である。数 cm オーダーへ大型化した場合、高いシート抵抗はシグナ
ルノイズ比悪化・加熱・ピクセル間性能差の原因となる。また、インプランタブルデバイス
や in vivo, vitro の生体実験に利用する場合は、銀やカーボンナノチューブなど毒性・不安
定性が懸念される材料が利用できないことも、問題をより困難にしている。 
 
以下に、フレキシブル透明電極を利用した生体実験の代表例として、ITO・グラフェンを
用いた研究をそれぞれ紹介する。 
 
① Ki Yong Kwon, et al., “Opto-μECoG Array: A Hybrid Neural Interface With 
Transparent μECoG Electrode Array and Integrated LEDs for Optogenetics”, IEEE 
Transactions on Biomedical Circuits and Systems, (2013).[4] 
 
本研究では、ITO 電極を厚さ 5 µⅿのパリレン上に作成したうえで、LED アレイと垂
直に張り合わせ、4×4 のアレイを実現している。デバイスは電極による刺激・計測と、
LED による光刺激両方の機能を持ち（図 1）、遺伝子改変で神経に光応答を持たせる処
理（オプトジェネティクス）を施されたラットを対象に、脳皮質上での電気生理学計測
を行うモジュールとして機能する。 
ITO の特性は、スパッタリング前にターゲット酸化を行うことで改善されており、シ
ート抵抗 12 Ω/sq、波長 550 nm での透過率約 80 ％となっている。しかし、ITO 電極
が利用されるのは LED 直下の電極部分のみであり、大部分は機械安定性・導電性に優
れた金のインターコネクトによって結ばれている。 
  
図 1 ITO を用いた計測・刺激モジュール（左）と生体実験の様子（右）[4] 
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② Park, Dong-Wook., et al., “Graphene-based carbon-layered electrode array 
technology for neural imaging and optogenetic applications” Nature. 
Communications. (2014).[5] 
Kuzum, Duygu., et al., “Transparent and flexible low noise graphene electrodes for 
simultaneous electrophysiology and neuroimaging.”, Nature. Communications. 
(2014). [6] 
 
 これらの研究では、厚さ 10 µⅿオーダーのパリレン・ポリイミド基板上にグラフェン
の電極アレイを作成し、配線まで含めたデバイス全体を透明化している。これによって、
電気的な計測とオプトジェネティクスによる刺激、あるいは顕微鏡による生体の観察
（蛍光色素を利用したイメージング）を並行して行うことが可能になる。（図 2） 
 純粋なグラフェンの単層膜では、シート抵抗が数 100 Ω/sq に達してしまうため、グ
ラフェンへのドーピングや複層化によって抵抗を下げている。ドーピングされたグラフ
ェン（前者の研究）ではシート抵抗値が明示されていないが、四層化したグラフェン（後
者の研究）では、90 %以上の透過率と 76 Ω/sq.のシート抵抗の両立に成功した。 
グラフェンの ITO に対する明確な利点は、10 %程度の伸縮性と、広いレンジでの高
い透明性である。半面、配線抵抗は ITO と比べて明確に高く、大面積プロセスが一般的
でないこと、（特に生理食塩水中での）ドーピング濃度の低下が課題とされている。 
  
図 2 グラフェン電極（左上）とプラチナ電極（左下）の見え方の比較[5]とグ
ラフェン電極下部にある組織の傾向観察（右）[6] 
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2.3. 研究の目的 
 
 フレキシブルデバイスを用いた生体計測において、電気的・光学的手法の併用を可能にす
る低抵抗な透明電極をラップ状のフレキシブル基板上に作成する。具体的には、以下の条件
を満たすフレキシブル透明電極を生体内で安定な材料を用いて実現する。 
① アニールされた ITO と同等程度（<10 Ω/sq）のシート抵抗 
② アニールされた ITO と同等程度（～80 %）の透明性 
③ 生体組織上で受ける機械的ストレスによって破断しない機械的安定性 
 
2.4. 本研究の概要 
 
 電気的・光学的な手法を併用した生体計測には、フレキシブル透明電極の開発が欠かせな
い。この用途では透明性や導電性だけでなく、凹凸や動きがあり、かつ体液に浸漬される生
体内で安定的に動作する機械的・化学的安定性も不可欠となる。現在最も一般的な材料は
ITO だが、脆い酸化物材料であり、またプラスチックの極薄基板上では十分に結晶化させる
ため加熱プロセスを行うことが困難である。高抵抗で脆い配線は、シグナルノイズ比悪化・
過剰な加熱・ピクセル間性能差・破断の原因となるため、低抵抗な配線は不可欠と言える。 
本研究では、ITO/Au/ITO の積層構造を用いて、シート抵抗が 8.6 Ω/sq.まで低減された透
明電極を厚さ 1 µⅿのパリレン上へ作成することに成功した。この構造は、湾曲ストレスに
よって生じた破断状態から導電性を回復する特性を有し、機械的安定性の観点からも単純
な ITO より優れていることが示された。 
電極の実用性は、in vivo での生体電位計測を通して実証された。この実験に際して、電極
にパリレンによる封止を施したことで、配線部が生体組織に露出しなくなっただけでなく、
機械的安定性も向上した。透明電極は遺伝改変されたラットの後肢筋肉へ張り付けられ、光
刺激に対する応答電気信号を刺激地点の直上で計測するのに利用された。通常のデバイス
では、筋肉が収縮することによるデバイスの剥離や電極の破断が想定されるが、フィルム総
厚みは 2 µⅿと非常に薄いため、筋肉を包み込むように吸い付き、伸縮に追従しながら計測
を行うことができた。 
信号品質をさらに向上させるため、電気化学トランジスタ（OECT）と透明電極のインテ
グレーションを模索した。電気化学トランジスタは極めて高いトランスコンダクタンスを
持つニューラルプローブとして利用されており、強いノイズ耐性と低周波信号への高い感
度が利点である。半面、非常にインピーダンスの低い電流読み出し素子であるため、透明化
した場合は配線抵抗による信号強度の減衰やクロストークが起こるとされているが、低抵
抗の透明電極によってこれを低減することが期待される。 
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3. デバイスの設計とプロセス 
 
3.1. Oxide / Metal / Oxide構造 
 現在主流の透明電極である ITO は、プロセス温度の高さ・脆さ・高価さから様々な代替
材料が提案されてきた。表 1 に各材料の典型的な特性を示す。グラフェン[5], [7]や
PEDOT:PSS[8], [9]などの有機材料は、高いフレキシビリティとプロセス温度の低さが利点
だが、10 Ω/sq.程度の抵抗を達成するのが極めて難しい。銀などの金属を利用したナノワイ
ヤは、グリッド状の構造がひずむことで、高い機械的安定性を得ている。導電性・透明性も
ITO と同等程度で、密度を変えることで容易にチューニングできる[10], [11]。しかし、マ
イグレーションや腐食の起こりやすい材料であるうえ、主要な材料が生体非適合であるこ
とから、生体計測での利用は限定的である[12]。 
 
 
 ITO ナノワイヤ グラフェン PEDOT:PSS 
シート抵抗 [Ω/sq.] 60 10 70-300 30 
透過率 [％] 85 ~80 ~90 ~80 
柔軟性 2 %以下の伸
長ストレスで
破断。 
格子がひずむ
ことで数 10 %
の伸長ストレ
スに耐える。 
単 層 の 場 合
10 ％程度ま
での伸長スト
レスに耐える。 
10%程度の伸
長ストレスに
耐える。 
生体内での安定性、
適合性 
生体計測で一
般的に用いら
れる。 
銀・銅はイオン
化しやすく、細
胞毒性がある。 
安定だが、ドー
ピングした場
合は特性が劣
化することも
ある。 
広く用いられ
る。 
出典、備考 本研究。ただし
非加熱のもの。 
[11] [5] [8] 
 
Oxide / Metal / Oxide 構造（以下、OMO 構造）も、こういった ITO 代替の一つである。
厚さ 10 nm 程度の極薄金属膜は、反射が低減されて光が透過するようになる[13]。さらに
ITO のような酸化物で挟み込み、多層の反射膜を構成することで、透過率向上や結晶性改
善が起こり、典型的には 10 Ω/sq.程度のシート抵抗と 80%程度の透過率を得ることができ
る[14], [15]。 
  
表 1 プラスチック基板上に作成可能な透明電極の特性比較 
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他の材料と比べたとき、以下の三つ主な利点として挙げられる。 
・高価な ITOを利用せずとも、適当な酸化物と金属の組み合わせで高い導電性が得られる。 
・酸化物に高い導電性が必要ないので、フレキシブル基板上に作成可能。 
・デバイスのバンドダイアグラムを変更せずに、酸化物電極を置換可能。 
近年ではフレキシブルデバイスへの応用が進んでおり、湾曲耐性に着目した報告[16]や、上
下の導電酸化物を PEDOT:PSS などのポリマーに置換し、一層の機械特性向上を図った研
究もなされている[17], [18]。 
 
3.2. ITO/Au/ITO構造：材料の選定とプロセスの概要 
 今回用いた電極の構造と外観を図 3 に示す。各層の膜厚や封止膜の有無は実験ごとに異
なるが、ここでは in vivo でのオプトジェネティクス実験に用いた構造について述べる。 
金の導電率は ITO より二桁程度高いため、電極の水平方向導電性は主に極薄金属層によ
って担保される。OMO 構造の極薄金属層としては、光学的・電気的特性に最も優れる銀か、
コストが安い銅を用いるのが一般的だ。しかし今回は、生理食塩水中に極めて薄い封止のみ
で浸漬すること、イオン化した金属がデバイスの劣化のみならず生体への毒性を持ちうる
ことから、金を採用している。これにより電極はやや黄色く色づくものの、直下の文字を視
認するのに十分な程度の透明性が得られる。 
 
 
金が生体電極材料として一般的であること、パリレンの基板・封止膜が反射調整膜として
機能する（Dielectric/metal/dielectric 構造）ことを考えると、上下の ITO 層がなくとも、
それなりの特性を得ることが可能であるように思われる。 
しかしながら、極薄金属膜と基板の密着は弱く、直接コンタクト電極として利用すれば、
摩耗や親水によって簡単に剥離してしまう。また、今回の実験ではコンタクト電極直下の組
織へ光刺激を行うため、コンタクト電極に反射調整膜がない設計は望ましくない。 
また、下部の ITO 層にも、極薄金属層を効果的に成膜する表面修飾としての役割がある。
金属は極めて薄いとき、必ずしも連続的な薄膜を形成せず、アイランド状の構造をとる。こ
の状態では導電性が非常に低いが、図 4（上）に示すように、成膜が進むにつれて均一膜に
図 3 ITO/Au/ITO 電極の構造イメージ（左）と直下の文字が透視できる様子(右) 
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近づき、厚さ 10 nm 付近の閾値で導電性が一気に向上することが知られている。この閾値
は基板のモフォロジーや濡れ性に大きく依存することが知られており、酸化物は最も一般
的なインデューサーの一つである。 
したがって金の上下に酸化物レイヤ （ーあるいは代替物）を成膜するのが望ましい。この
酸化物は ITO以外でも構わないが、酸化物の一部が生体に対する毒性を持ちうること[19]、
生体内での振る舞いがよく知られていること[20]から ITO を用いた。 
 
  
図 4 酸化物上に成膜される銀が、アイランドから連続膜へと変化していく様
子（上）、これによって起こるシート抵抗値の劇的な減少（左下）、基板がガ
ラスの場合と酸化物の場合のモフォロジー・抵抗値の違い(右下)[15] 
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 基板・封止膜として利用したパリレンは、化学気相成長法（CVD）によって容易に成膜す
ることができるポリマー材料である。本来は黄色みがかかった材料だが、今回は極めて薄い
状態で利用するため、ほぼ無色透明とみなせる。化学的な安定性が高く、生体内で良好な封
止として利用できることに加えて、以下に記すプロセス上の利点がある。 
 図 5（左上）に、プロセス中のデバイス構造図と、剥離用フレームで保持されたデバイス
を示す。極薄のパリレン基板は非常に剛性が低く、すぐグシャグシャに丸まってしまうため、
基板として利用することが困難である。そこで我々は、ガラスにパリレンの密着性を弱める
コーティングを施したサポート基板上に、額縁状のテープを張り付けたサポート基板を用
意し、この上にパリレン・電極各層を順に成膜した。 
パリレンは CVD によって無指向に成膜されるため、テープのエッジにも連続的に成膜さ
れる。そのため、テープをサポート基板から剥離すると、パリレンもともにサポート基板か
ら剥がれる。ピンセット等で剥離プロセスを行う場合、手技による不作為の機械的ストレス
がかかり、ITO などのデバイスが損壊する恐れがある。テープはパリレンと比べてはるか
に剛性が高く、デバイスをパターニングした中心部へのストレスを低減することができる。
また、剥離後のハンドリングも極めて容易になり、計測対象へテープごと張り付けることも
可能である。 
 
図 5 サポート基板を含めたデバイスの構造図。各層の膜厚・封止の有無は実
験ごとに異なる。（左） デバイスをピンセット・剥離補助フィルム（厚さ
25μm のポリイミドテープ）ではがす様子（右） 
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3.3. 有機電気化学トランジスタ（OECT） 
  
 有機電気化学トランジスタ（Organic Electrochemical Transistor, OECT）は、一種の電
解質ゲート型トランジスタで、典型的には図 6（左上、右上）のような構造を持つ。
PEDOT:PSS には電解質が侵入可能なので、ゲートに電圧が印加されると、カチオンが
PEDOT:PSS チャネルに注入され、PSS 鎖の SO3-基を補償する。PEDOT:PSS の導電性は、
主として PSS 中の SO3-基からホール注入された PEDOT が担保しているので、カチオンが
注入されることによってキャリア濃度が下がると、電流が変調される（図 6、左下、右下）
[21]。 
 
 
図 6 OECT の構造（左上）と外観（右上）、電気的な特性（左下、右下）[21] 
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 OECT は、チャネル材料やコーティングを工夫することで、各種化学センサとして利用
することが可能だが、最も一般的な用途は生体電位計測である。in vivo, in vitro の環境は、
ほとんどの場合生理食塩水で満たされており、これがイオン液体として機能する。生体電位
が変化すると、ポテンシャルが伝搬することでトランジスタの電流値が変調される（図 7）。
すなわち、OECT は生体電極であると同時に、電位変化を電流へと変化するトランスデュ
ーサでもあると言える[22]。生体電位計測における OECT のメリットは以下の通り。 
 
① OECT のトランスコンダクタンスは、約 1 mS と極めて高い。したがって、測定点で強
力な増幅を行うことができ、信号-ノイズ比が改善される。 
② アクティブマトリクス化が可能であり、配線数を減らすことができる。 
③ 材料・構造が Au/PEDOT:PSS 電極とほぼ同等で、プロセスが簡便（ただしチャネルの
微細パターニングは必要）。 
④ 材料の特性からフレキシビリティ・生体適合性・低周波信号への感度が高い。 
 
 
  
図 7 GABA を注入されたラットの皮質脳波検査。OECT による計測（ピン
ク）、PEDOT:PSS 電極による計測（青）、Ir 差し込み電極（黒）を用いた
場合の測定結果をそれぞれ比較している。[22] 
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3.4. OECTの読み出し：配線抵抗の影響とアクティブマトリクス 
 
 トランジスタを利用したシンプルな電圧増幅回路の増幅率は、gmR で表される（gm：ト
ランスコンダクタンス、R：直列抵抗）。OECT は極めて大きな gmを持つため、高い増幅率
が期待できるが、電圧ではなく電流値を読み出すのが一般的である。これは通常のトランジ
スタと比べて、OECT のチャネル抵抗が数 100Ω と極端に低く、電流値が直列抵抗の大き
さに規定されてしまうこと、電流変化によって抵抗まわりの電圧降下が変化すると、ソー
ス・ドレイン電圧が変わってしまうことに由来する。 
 通常、OECT のインターコネクトは金で行われるので、配線抵抗は無視できる程度に小
さい。しかし、電極を透明化する場合は配線抵抗が無視できなくなる。仮にマウスの脳皮質
を 8×8 のマトリックスでイメージングすることを考える。この場合、観察対象である脳の
スケールは 1 cm 程度、デバイスのスペーシングは 1 mm 程度になると想定される。したが
って配線の Length/Width 比（L/W）は 10 程度となり、60 Ω/sq.の非加熱 ITO を利用する
と、配線抵抗が 600Ω 程度になる。OECT のチャネル抵抗は、チャネルのスケールと
PEDOT:PSS のプロセスによって異なるが、L/W＝１のデバイスで 100Ω程度のオーダーで
ある。したがって OECT の特性が配線抵抗によって制約されてしまうと考えられる。 
 動作速度・増幅率を向上させるためトランジスタを微細化した場合、この傾向はより顕著
に現れる。昨年出版された縦型 OECT の報告では、段差をチャネルとして利用することで、
1 µm 未満の非常に短いチャネルを実現している[23]。非常に高い Wd/L（d はチャネルの厚
さ）が得られ、それに比例したトランスコンダクタンスの上昇が見込まれる。しかし実際に
は、寄生抵抗の影響で、20 mS 程度で頭打ちになってしまう（図 8）。 
 
  
図 8 縦型 OECT の寸法と特性の関係。（左）構造図。黄色が金、青色が PEDOT:PSS、
白が封止膜材料。（右）寸法に対するトランスコンダクタンスのプロット。四角は横型、
星は縦型の OECT を表し、白抜きは配線抵抗を考慮した補正値。[23] 
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 OECT をアクティブマトリクスで運用する場合も、配線抵抗の影響はクロストークとし
て顕著に現れる。図 9 に、先行研究で行われたシミュレーションを示す。3×3 のマトリク
スに 1 kΩの読み出し抵抗が直列接続された場合を想定しており、入力された正弦波が読み
出し時に歪んでいるのが確認できる[24]。 
 
 したがって、OECT のマトリクス化は、配線抵抗の影響を避けながら行う必要がある。図
10 に二つの先行研究を示す。通常の有機トランジスタ（OFET）を集積化する場合、クロス
トークはほぼ完全に断つことができるが、OFET の On 抵抗を十分低くするため、OECT よ
りはるかに大きな OFET を配置する必要がある[25]。金のグリッドを利用する場合、マト
リクスは透明化されるうえ、3 Ω/sq.の極めて低い配線抵抗が実現できるが、太さ数マイク
ロのグリッドが存在するため、部分的には光が完全に遮断される。 
  
図 9 1 kΩ の読み出し規制抵抗を想定した OECT アクティブマトリックスの回路図
（左）と出力波形（右）。[24] 
図 10 OFET と集積化された OECT（左）[25]と、金のマイクログリッドを用いて透明
化された OECT アクティブマトリクス（右）[24] 
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4. ITO/Au/ITO電極の特性評価 
 
4.1. シート抵抗と金の膜厚の関係 
 
 図 11 に金の厚さと電極のシート抵抗の関係を示す。この実験では、ITO の厚さは上下と
も 48 nm に固定されている。金膜厚が 14 nm の時、ITO/Au/ITO 電極の抵抗は 8.6 Ω/sq.
で、上下の ITO の総膜厚分に相当する抵抗値：60 Ω/sq.と比べて低かった。 
 膜厚を薄くすると、抵抗は徐々に上昇し、8 nm 付近で急峻に上昇したのち、また緩やか
に変化した。水平方向の導電を ITO 二層と金の並列抵抗と考えると、金を薄くしていくこ
とで 60 Ω/sq.に漸近していくと考えられるが、実際はそれより高い値をとる。 
14 nm での抵抗値から、金のシート抵抗を 10 Ω/sq.×d / 14 nm (d は金の厚さ)、二層の
ITO のシート抵抗を 60 Ω/sq.とすると、電極の抵抗は金 10 nm の時 11.4 Ω/sq.、8 nm で
13.5 Ω/sq.となるが、実験値はそれよりも高くなっている。 
 
 
  
図 11 金の膜厚を変化させたときの、ITO/Au/ITO 電極のシート抵抗。破線は上下の
ITO の合計膜厚と同等の厚みを持つ ITO 電極のシート抵抗。 
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4.2. 極薄金フィルムのモフォロジー観察 
 
 ITO上に蒸着した金の結晶性について、電子線走査型顕微鏡（SEM）とX線回折法（XRD）
を用いて調べた（図 12、13）。なお、パリレン基板の凹凸によって金のモフォロジーが観察
しづらくなることを避けるため、これらの実験ではラフネスが 1 nm 程度のガラス基板上
に、直接 ITO, Au を製膜したサンプルを用いている。 
 金が高い導電性を持たない状態（8 nm 以下）においても、金の結晶はフィルム上に存在
するものの、グレイン同士が溝状に分かれていることがわかる。以上の結果は、類似の構造
を用いた先行研究の結果と一致している[26], [27]。 
 
  
膜厚＝12 nm 膜厚＝5 nm 
図 12 膜厚 5 nm (左)と 12 nm（右）の時の、金の表面 SEM 像 
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図 13 XRD による金の結晶性観察。金結晶に対応するピーク 38 度付近。 
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4.3. シート抵抗と ITOの膜厚の関係 
  
 表 2 に、様々な厚さの ITO を用いたときの、ITO/Au/ITO 電極のシート抵抗を示す。金
の厚さは 14 nm に固定されている。一基板上の四点から平均をとっており、上下の ITO が
最も厚い場合（64 nm, 64 nm）と薄い場合(16 nm, 16 nm)のシート抵抗は 7.9±0.3 Ω/sq.と
8.9±0.5 Ω/sq.であった。金の膜厚に対する変化と比べると小さく、金が十分厚いときは、
導電性がほぼ金の厚さに依存する（ITO にはほとんど依存しない）ことが確認された。 
 
  
表 2 ITO の膜厚を変化させたときの、ITO/Au/ITO 電極のシート抵抗 
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4.4. 透過率と金の膜厚の関係 
 
 図 14（左）に、ITO/Au/ITO 電極の透過率スペクトラムを示す。この実験ではパリレン
基板上に作成したサンプルをガラス基板から剥離したうえで、丸まらないようポリイミド
のフレームで固定している。各層の厚さは、ITO が各 48 nm、金が 14 nm である。また、
封止膜は施していない。 
 スペクトラムに現れる規則的な波は、パリレン基板が 1 µm と極めて薄いため、光の干渉
を起こしていることに起因する。ITO/Au/ITO 電極は、500 nm 以上の長波長帯では ITO と
同等程度の透過率を持つ。短波長帯では透過率が落ちるが、それでも 473 nm の光（オプト
ジェネティクスで使用したレーザーに対応）に対して 69 %の透過率が得られた。 
 
 図 14（右）に、金の膜厚を変えた場合のスペクトラムの変化を示す。この実験でも、ITO
の膜厚は 48 nm に固定されている。金の膜厚を 6 nm から 10 nm へと増加させると、特に
長波長側の透過率が改善し、ピークシフトが起こる。さらに膜厚を増加させると、今度は可
視光のほぼ全域で透過率が減衰した。これらの現象が連続的に起こっていることをしめす
ため、より測定点を増やしたグラフも、図 15 に示しておく。 
 
4.5. 透過率と ITOの膜厚の関係 
 
 金と同様に、上下の ITO の膜厚を変化させた場合の透過率スペクトラムを図 14 に示す。
上部の ITO の膜厚を 16 nm から 64 nm まで増加させると、透過率のピークが長波長側へ 
 
 
図 14 金の膜厚を変化させたときの、ITO/Au/ITO 電極の透過率スペクトラム 
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シフトする。一方で下部の ITO を厚くしても、周期的な波形がシフトするのみで、透過率
は大きく変化しない。これは ITO/大気界面に比べて、パリレン/ITO 界面の屈折率の違い
が小さいことに起因する。したがって、電極上に封止膜や光学デバイスを作成する場合
は、この傾向が保たれないことがある。 
 
 
  
図 15 金の膜厚を変化させたときの、ITO/Au/ITO 電極の透過率スペクトラム。 
変化が連続的に起こっていることを示すため、図 14 より多くのデータをプロットし
ている。 
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図 16 上部の ITO（左）と下部の ITO について、それぞれ膜厚を変化させたとき
の、ITO/Au/ITO 電極の透過率スペクトラム 
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4.6. 考察：金薄膜の閾値膜厚と電気的・光学的特性 
 
 酸化物上に作成された金属は、成膜開始時には不連続なアイランド状の粒子を形成する
が、徐々に粒子同士が癒合し、溝が入った膜、均一な膜へと成長していく[15]。均一な膜が
形成される閾値膜厚では、導電性の改善が一気に進むとともに、透過率が最も高くなりやす
いとされる。これは、金が薄いほど入射光-電子の相互作用が弱まり、反射・吸収が抑えら
れるが、閾値膜厚以下では、アイランド状の金粒子が引き起こす局在プラズモン共鳴による
吸光の効果が上回るためだと考えられている。 
 
本研究で観察された SEM 像（図 12）によれば、金薄膜は膜厚 5 nm で溝の入った膜、12 
nm で（多少のイレギュラーはあるものの）連続的な膜へ成長しているとみなせる。また、
シート抵抗は 6-8 nm で急峻に変化し、透過率は 10 nm 以上へ厚くすると減衰を始める。
したがって閾値厚みは 8-10 nm 程度であると考えられる。 
閾値厚みは酸化物層やプロセス条件によって変化するとされており、今回は熱蒸着のレ
ートを 1 Å/s と比較的早くすることで、基板に吸着したフラックスの多体衝突が起こりや
すい環境を作り、早い段階で連続膜が形成されるよう工夫している。さまざまなフレキシブ
ル基板上に作成された類似構造の閾値膜厚も 5-10 nm 程度で[28], [29]、極薄基板上でも十
分な膜質が得られていると言える。 
 
 閾値膜厚以下の金を用いた電極では、ITO/Au/ITO 電極の抵抗値が、同等程度の厚さの
ITO を上回った。ITO と Au の並列抵抗を考えると、Au が負の導電率を持つことになる。
同様の現象は、PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS 構造でも確認されている（表 3）[17]。 
 原因として、二つの仮説が立てられる。 
 一つは、金の上に成膜された ITO の抵抗が極めて高くなる、というものである。抵抗値
については未知数であるが、金の上に成膜された ITO のモフォロジーが変化することは、
先行研究でも確認されている[29]。 
 
表 3 PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS 電極の金の膜厚と、シート抵抗の関係 [17] 
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 もう一つは、極めて薄く成膜された金と ITO の界面が絶縁される、というものである。
この仮説は、金の薄膜化とともに進む抵抗増大が、上部・下部 ITO の片側に相当する抵抗
値（120 Ω/sq.）で頭打ちになる実験結果とよく一致する。 
 予備的な実験として、空気中光電分光器（AC3）を利用して測定した、Au 表面の仕事関
数を表 4 に示す。閾値膜厚以上の金でも表面の仕事関数が浅くなっている可能性が示唆さ
れた。なお、サンプル数は各一つずつで、ITO50 nm を成膜したガラス基板を用いている。 
 
                   表 4 極薄金膜の表面の仕事関数 
金の膜厚（nm） 2 4 8 16 
仕事関数（eV） 4.47 4.33 4.48 4.53 
 
 閾値膜厚以下のサンプルでは、長波長帯の透過率が大きく減衰することがわかった。これ
が局在表面プラズモン共鳴（LSP）に起因することは、シミュレーションを用いた先行研究
から支持される[30]。当該研究では、ガラス基板/有機系インデューサー上に成膜した極薄金
フィルムの光学的性質と、シミュレーションを比較している（図 17）。 
 シミュレーションは厚さ 5 nm 以上の領域で実験とよく一致するが、より薄い領域では長
波長の光に対する実験値がシミュレーションより低い透過率を示す。そこで撮影した表面
から、LSP が生じる空間的領域を導き出して反映することで、再びシミュレーションと実
験値がよく一致するようになる。 
 
図 17 金薄膜の透過率シミュレーション。 プロットはそれぞれ、灰：近が理想的なバ
ルクのとき、赤：シミュレーション、黒：実験値、青：LSP の効果を含めたシミュレー
ション。インセットは撮影した表面画像と、モデル化された金薄膜 [30] 
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4.7. PENフィルムを用いた曲げ試験 
  
 ITO/Au/ITO 電極の基本的な機械的特性を評価するため、図 18（左）に示すような実験
系を用いて曲げ試験を行った。フィルムは並行ステージの間に挟まれるように固定され、距
離を狭めることによって湾曲する。電極はフィルム中央部に成膜されており、曲げ半径が小
さくなると伸長歪がかかり、やがて断裂した。この実験では、パリレン基板の代わりに厚さ
125 µm の PEN フィルム基板を用いている。これは、極薄基板の剛性が極端に低くハンド
リングが困難なうえ、電極にかかるストレスは基板の厚さに依存し、パリレン基板上で電極
が断裂する曲げ半径は 100 µm 程度のオーダーになるため、正確なストレスを加えるのが
不可能だからである。 
  
 図 18（右）に ITO と二種類の ITO/Au/ITO 電極の曲げ試験の結果を示す。伸長歪の値
は、電極の厚みが基板に比べて十分に小さく、湾曲ストレスに影響を及ぼさないと仮定して、
ε = d / 2R として見積もった（d はフィルムの厚み、R は曲げ半径）。また、表示されている
のは 4 つ以上のサンプルから取った幾何平均、幾何分散である。 
 ITO/Au/ITO 電極は、それぞれのストレスにおいて、同程度の厚みの ITO よりも低い抵
抗を示した。また、ITO/Au/ITO 電極同士であっても、ITO 層の厚みが薄いサンプルの方が
より低い抵抗を示した。サンプルごとのばらつきが非常に大きいが、これは個別サンプルの
抵抗変化が図 19 のようになるためである。抵抗は特定の曲げ半径で極めて急峻に変化する
ため、閾値を超えたサンプルと超えていないサンプルの含まれる標本から得る幾何分散は
極めて大きくなる。 
 
図 18 曲げ試験の写真（左）と、ITO、ITO/Au/ITO 電極の抵抗変化（右） 
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4.8. 抵抗の回復とクラックの表面観察 
 
 半径 5 mm まで曲げられた ITO/Au/ITO 電極をリラックスさせると、数秒程度で表 5 の
ように抵抗値が回復した。同じ現象は ITO 電極では見受けられず、また ITO/Au/ITO 電極
では各層の厚みに依存せずほぼ初期値まで抵抗が回復した。 
 さらにリラックス後の電極を SEM によって観察した（図 20）。ITO 電極のクラックは 10 
µm 以上と大きく、その間を破片状の ITO が埋めているが、破片同士は明確に分かれてい
る。それに対し ITO/Au/ITO 電極のクラックは、1 µm 未満と小さい。さらにクラックの間
にも明るく見えるレイヤーが存在し、導電性の材料によってクラックの両端がつながれて
いる可能性が示唆された。 
 
図 19  ITO、ITO/Au/ITO 電極それぞれについて、代表的な 1 サンプルの抵抗変化 
表 5 様々な厚さの ITO、ITO/Au/ITO 電極を半径 5 mm の演習に沿うよう曲げ、リラ
ックスさせた時の抵抗変化。Rb:リラックス後の抵抗、R0：初期抵抗 
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10 µm 
1 µm 
1 µm 
Direction of the Bending/Conduction. 
図 20  ITO（上）、ITO/Au/ITO（右下）電極を半径 5 mm の演習に沿うよう曲げ、
リラックスさせたときの表面 SEM 像。 
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4.9. 考察：ITO/Au/ITO電極の機械的ストレス耐性 
 
 電極の抵抗変化は急峻であり、図 18 では見かけ状大きなばらつきが生じてしまった。そ
こで電極の抵抗が変化する閾値歪みを定義し、各電極について表 6 に比較した。閾値歪み
の定義には標準的なものがないので、ここでは抵抗が初期値の二倍に到達したときの伸長
歪みとしている[31]。 
 Oxide/metal/oxide 構造の閾値歪みは同等程度の厚みの Oxide より大きいとする報告も
あるが[16]、今回の実験ではそのような結果は得られなかった。むしろ電極の総厚みが閾値
歪みに大きな影響を与えている。 
 
 
以下の理論式から、電極膜厚と伸長歪みの関係を考える[32]。 
 
PEN や ITO のヤング率は厚みやプロセス条件に応じてさまざまな値が報告されている
が、ここでは PEN: 4 GPa、 ITO:120 GPa として計算する。半径 1 mm の円周上に沿って
曲げられたとき、厚み 10 nm、100 nm の ITO それぞれについて、伸長歪みは 6.25 %, 6.26 %
となり、閾値歪みの差を説明するには十分でない。 
先行研究では、ITO の膜厚が厚くなると、クラックがフィルム全体を貫通する（プロパゲ
ーション）のが早くなり、閾値歪みが小さくなること[33]が報告されており、今回の実験で
も同様のことが起こっている可能性がある。また、断裂するよりも前に ITO が基板から剥
がれる現象[31]も報告されており、このような場合、伸長歪みのみから電極の機械特性を見
積もるのは必ずしも妥当ではないと言える。なお、仮に上記の式から厚さ 1 µm のパリレン
上での限界曲げ半径を見積もると、約 50 µm になる。 
  
表 6  様々な厚みの ITO、ITO/Au/ITO 電極の曲げ試験から算出した閾値歪み 
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4.10. 厚さ 1 µmのパリレン基板を用いたクランプルテスト 
 
 より実際的な機械的安定性を調べるため、厚さ 1 µm の極薄パリレン基板上に作成したデ
バイスを用いてクランプルテストを行った。図 21（左上）にテストの手順を示す。デバイ
スフィルムは、あらかじめ引き延ばした状態（プリストレッチ）のエラストマーに張り付け
られた後、ゆっくりとリラックスされる。この際、エラストマーの上面はしわくちゃに折り
たたまれ、プリストレッチの大きさに応じた機械的ストレスを受ける（図 21 右上、下）。 
 
 
図 21 エラストマーへの張り付けとリラックスによるクランプルのイメージ（左
上）、しわの“山”の曲げ半径とプリストレッチの関係（右上）、 レーザー顕微鏡で
撮影したクランプルされたデバイスの３D イメージ（下） 
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 このテストについては、先行研究で詳細にモデル化されている[34], [35]。 
 15 %プリストレッチされたエラストマーに張り付けた時、ITO（厚さ 96 nm）電極の抵
抗は 0.46 ± 0.04 kΩ から 4.7 ± 2.2 kΩ へ上昇した。これに対し、ITO/Au/ITO 電極の抵抗
は、66 ± 2 Ω から 106 ± 43 Ω で、同等程度の厚みの ITO より小さかった。これら貼り付け
後の抵抗変化は、4.8 節の曲げ試験で破断後にリラックスされた後の抵抗と同等程度のオー
ダーである。 
 続けてこのサンプルを 10 %引き延ばし、また緩める繰り返し試験を行った（図 22）。デ
バイスはエラストマーがリラックスされた状態のとき折りたたまれており、延ばすことで
しわが解消されるはずだが、実際には延ばす過程で抵抗が上昇し、リラックスする過程で抵
抗が減少した。 
 ITO の抵抗は、エラストマーに張り付けられてから最初にクランプルされる過程で劇的
に上昇し、その後繰り返し試験中も上昇を続けた。それに対し、ITO/Au/ITO はほぼ一定の
抵抗を保った。また、100 サイクル目の伸長時抵抗/リラックス時抵抗比（Rstretches / Rrelaxed）
は ITO で 6.6、ITO/Au/ITO 電極で 1.4 であった。 
 
 
図 22 ITO と ITO/Au/ITO 電極を 15 %プリストレッチしたサンプルに張り付けたサン
プルの繰り返し伸長試験（10 %, 100 回）。それぞれについて、100 回繰り返し後の抵
抗が最も低かったサンプルのみをプロットしている。 
29 
 
4.11. 封止膜を用いた機械的安定性の改善 
 
 電極の上に封止膜をコーティングすると、柔らかい材料をコーティングされたことによ
るストレスの緩和効果[18]に加えて、デバイスが伸長ストレスのかからない座標（ニュート
ラルプレイン）に配置されることで、機械的安定性が向上する[36], [37]。今回は基板と封止
膜が同一の材料なので、配線のほとんどがニュートラルプレインに位置する（図 23）。 
 図 24 に、封止膜の有無に対するクランプルテストの結果を示す。封止膜がない場合、
ITO/Au/ITO 電極であっても 50 %のプリストレッチに対して 10 倍以上に抵抗が上昇する。
それに対し封止膜を施した場合は、200 %のプリストレッチに対しても 17 %しか抵抗が上
昇せず、安定性が飛躍的に上昇する。 
 
図 23 基板と封止膜が同一材料である場合のニュートラルプレイン [37] 
図 24 封止膜有・無それぞれについてのクランプルテスト 
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4.12. In vivoでの生体信号計測 
 
 作成した電極の実用性を示すため、in vivo での生体電位計測を行った。 
 デバイスはパリレンを用いて封止され、図 25（上）に示す寸法でパターニングされた。
様々な配線長にパターンした際の、生理食塩水中での電気化学インピーダンスを図 25（下）
に示す。ITO/Au/ITO 電極のインピーダンスは、1 kHz の交流信号に対して約 20 kΩ であ
った。これは先行研究で利用されていた電極と同等程度の値である[4], [6]。 
 
 
図 25 生体電極としてパターン・封止された電極の寸法図（上）と、配線長を変化さ
せた場合の生理食塩水中での電気化学インピーダンス（下） 
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 低周波数帯（<1 kHz）では、生理食塩水-電極界面に存在する電気二重層のキャパシタン
スが支配的で、インピーダンスは周波数に対して線形に変化する。一方高周波数帯（>10 kHz）
では、配線長の変化に対してインピーダンスが大きく変化することから、配線抵抗が支配的
であると考えられる。よりシート抵抗の高い ITO を配線として用いた場合、1 kHz での電
気化学インピーダンスも配線抵抗に大きく影響された。 
 
 以上の実験で電極が機能していることを確認したのち、オプトジェネティクスを用いた
生体電位計測を行った。図 26 に示すように、フィルム電極は麻酔をかけられたラットの左
後肢薄股筋へ張り付けられた。電極は非常に薄いため、筋肉に吸い付くように張り付き、組
織の収縮に追従した。ラットは遺伝子改変されており、波長 473 mm のレーザー光に対し
て神経が応答し、筋肉が収縮する。不透明な金属電極を利用した場合、刺激を行ったポイン
トの直上で計測を行うことができない問題があるが、ITO/Au/ITO 電極なら可能である。 
 
 
 
図 26 筋肉上に張り付けられたフレキシブル透明電極を利用して、光刺
激を行ったポイントの直上で電位を計測する様子 
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 実際に ITO/Au/ITO 電極を用い、刺激点の直上で測定した筋電図を図 27 に示す。Peak-
to-peak は 4.7 mV、信号強度のピークは 700 Hz、シグナルの幅は約 5 ms であった。シグ
ナルの形や幅は、オプトジェネティクスを利用した先行研究で計測された値とほぼ同一で
ある[25]。 
 
 
 
 
4.13. 考察：配線長とデバイスのスケール 
 
 現在、高密度のフレキシブル神経電位センサアレイとされているデバイスは、数 100 µm
程度のピッチでセンサが配置されている[38]。今回の計測でもちいた電極は、1 kHz で L / 
W = 1000 程度の配線を敷いても、電気化学インピーダンスが配線抵抗の影響を受けない。
配線幅がデバイスのスペーシングと同程度だと考えると、10 cm 以上の大面積化が可能だ
と言える。ただし、神経電位計測で 100×100 以上の測定点を取ることは現状考えづらい。 
PEDOT:PSS やカーボンコーティングを用いた場合、サイトインピーダンスが 1 kΩ 未満
まで下がる[39], [40]。仮にラットの脳全面を 8×8 のアレイで計測する場合、スペーシング
約 1 mm、配線長約 1 cm となる。配線抵抗は、ITO を用いた場合 600 Ω、ITO/Au/ITO 電
極を用いた場合 100 Ω 程度となり、やはり電気化学インピーダンスに有意な差が出ると考
えられる。 
 
  
図 27 ITO/Au/ITO 電極を用いて計測された筋電図（左）とその拡大（右） 
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5. OECTの作成とインテグレーション 
 
5.1. OECTの作成プロセス 
 
 先行研究[25]のプロセスを参考に、図 28 の手順で OECT を作成した。まず、ガラス基板
上にフォトレジスト ZPN1150-90 をパターニングし、接着層のクロム 5 nm と電極の金 75 
nm を蒸着してからイソプロパノール溶液に一日浸漬させ、不要部分をリフトオフする。続
けて封止膜のパリレン 0.6 µm を CVD で成膜した後、剥離補助層の稀釈 Novec1700 溶液を
スピンコートし、再びパリレン 0.6 µm を成膜する。後者のパリレンは PEDOT:PSS をパタ
ーニングするための犠牲層である。ZPN1150-90 をパターニングし、OECT のチャネル直
上（および読み出し用のコンタクトパッド）のみパリレンが露出した状態にしたのち、酸素
プラズマを用いた反応性イオンエッチング（RIE）でパリレンを削り、電極を露出させる。
添加物を加えた PEDOT:PSS（Clevios PH 1000、Ethylene glycol、(3-glycidyloxypropyl) 
trimethoxysilane、Dodecyl benzene sulfonic acid の 94 : 5 : 1 : 0.1 混合溶液）をスピンコ
ートする。100℃１分の仮アニールで乾燥させたのち、Novec より上のレイヤーを剥離させ
ることで、チャネルにのみ PEDOT:PSS の残った OECT が作成される。 
 
 
 
図 28 OECT の作成プロセス 
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5.2. PEDOT:PSSの修飾 
  
 OECT のトランスコンダクタンス、応答速度は PEDOT:PSS の導電率と比例的な関係に
あるが、PEDOT:PSS 水溶液（Clevios PH 1000）をそのままスピンコートするとシート抵
抗が数 10 kΩ/sq.に達する。PEDOT:PSS の電気伝導は PEDOT のグレインと PSS 鎖のモ
フォロジーに依存するため、修飾を行って結晶性と配列のコントロールを行う必要がある。
以下、2 種類の方法について検討した結果を記す。 
 なお、本節では、特に断りがない限り 2000 rpm でスピンコートを行う。 
 
① 混合溶液の使用 
PEDOT:PSS 水溶液 Clevios PH 1000 に、モフォロジーを制御する添加剤・クロスリン
カーの Ethylene glycol、(3-glycidyloxypropyl) trimethoxysilane、Dodecyl benzene 
sulfonic acid を加え、94 : 5 : 1 : 0.1 混合溶液を作成する方法で、OECT に関する先行
研究で広く使われている[21], [25]。 
② 溶液によるポスト修飾 
PEDOT:PSS をスピンコートしたのち、硫酸・メタノールへ浸漬することでコアシェル
構造の変化や PSS の脱離を促し、導電性を向上させる方法[9], [41]。アニール条件や溶
液の濃度を調整することで、1000~4000 mS の極めて高い導電率が得られる。 
 
 表 7 に、それぞれの方法で作製した 4 サンプル中の、最低・最大のシート抵抗を示して
いる。硫酸・メタノール修飾についてはスピンコート後のアニール条件を 100℃・120℃・
140℃とし、最も低いシート抵抗を示した条件に付いて述べている。 
 溶液修飾により、混合溶液を単純に使うより低い抵抗を実現できた。しかし、溶液浸漬後
の洗浄プロセス時間をコントロールするのが困難でばらつきの原因となりうること、他材
料への侵襲が懸念されることから、以降の実験では混合溶液を用いている。 
 
     表 7 PEDOT:PSS の修飾条件とサンプル中最低のシート抵抗値 
 シート抵抗 [Ω/sq.] 
（最低）、（最大） 
プロセス条件 
混合溶液 206、270 スピンコート後 140℃で 1 時間乾燥 
混合溶液＋硫酸 139、146 スピンコート後 120℃10 分乾燥。95 %の硫酸
に 10 分浸漬後、140℃で一時間乾燥 
硫酸修飾 94、217 スピンコート後 140℃10 分乾燥。95 %の硫酸
に 10 分浸漬後、140℃で一時間乾燥 
メタノール修飾 182、185 スピンコート後 140℃10 分乾燥。95 %の硫酸
に 10 分浸漬後、140℃で一時間乾燥 
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5.3. PEDOT:PSSのスピンコートと膜厚 
 
 PEDOT:PSS のスピンレートと膜厚の関係を図 29（左）に示す。酸素プラズマによる親
水化処理を受けたガラス基板上に PEDOT:PSS をスピンコートしたのち、シャドウマスク
を用いた RIE で段差を作り、接触型段差系（Dektak）で計測を行った。酸素プラズマのエ
ッチングによりガラスも削れるため、最大で 10 nm 程度の誤差を含んでいる。膜厚はスピ
ンコートレートが上がるとともに減少し、1000 rpm 以上では標準偏差が平均膜厚の 10 %
未満となり、成膜が安定した。 
 大面積基板上でパターニングした場合も膜厚が安定していることを確かめるため、7.5 cm
×5 cm の基板上に Novec とパリレンを成膜した基板を用い、OECT と同様の剥離プロセス
でパターニングした PEDOT:PSS の膜厚分布を図 29（右）に示す。PEDOT:PSS はおおむ
ね均一に成膜され、膜厚は 101-130 nm の範囲に収まっていた。また、同様の方法でチャネ
ルサイズを変えた場合にも膜厚が変動しないことを確かめた（表 8）。 
 
 
 
図 29 PEDOT:PSS のスピンレートと膜厚の関係（左）と空間的な膜厚分布（右） 
表 8 OECT と同様のプロセスでパターンされたチャネルのサイズと膜厚の関係 
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5.4. OECTの試作と高速化の目標 
 
 前節までの結果を踏まえて、チャネルサイズ：300 µm×300 µm の OECT を作成し、ゲ
ートへの矩形波入力に対する応答を調べた。ドレイン電圧は 0.6 V とし、ゲート電圧（0.1V
の矩形波）は Ag/AgCl 電極から入力した。 
三通りの膜厚で作製したデバイスの応答を図 30 に示す。応答速度は、指数関数でフィッ
ティングし、時定数の逆数を取る方法が一般的だが、ここではリーク電流の減衰と重ね合わ
せになるため、電流値が I0 - (I0 - Is) × 0.9 に達するのに要する時間を応答速度としている。
いずれのサンプルも、矩形波の入力開始とともにゲートリーク電流が流れた後、カチオンの
注入に起因する p 型トランジスタ動作を示し、数ミリ秒で電流が飽和した。膜厚が薄いほ
ど電流の変化は小さくなり、応答速度は速くなる傾向が見られた。 
神経信号の周波数は 1 Hz ~ 10 kHz 程度とされ、アクティブマトリクスで動作させる場
合は、測定対象の周波数×データライン数が必要となる。そこで EMG の信号強度ピーク
(100 Hz ~ 1 kHz)の 4 倍サンプリングを 4×4 のアクティブマトリクスで計測するのに必要
な 16 kHz をベンチマークとして、以後の研究を進めた。 
 
 
 
図 30 試作した OECT の矩形波入力に対する応答 
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5.5. PEDOT:PSSのインピーダンスとオーバーラップ 
  
 OECT の微細化に先立ち、金と PEDOT:PSS のオーバーラップの大きさが電極のキャパ
シタンスに及ぼす影響について調べた。用いたサンプルの構造図と、計測されたインピーダ
ンスを図 31 に示す。なお、PEDOT:PSS の寸法は縦横ともに 3 mm の四角である。 
 オーバーラップが大きくなるにつれインピーダンスは、減少した。高周波数帯で支配的と
なる配線抵抗由来の成分が数 100 Ω のスケールで変化することから、PEDOT:PSS フィル
ム内のキャリア輸送距離短縮が、インピーダンスの減少に寄与していると考えられる。一方
で、等価回路から計算した電気二重層由来のキャパシタンスも上昇した。 
 
 
図 31 Au/PEDOT:PSS 電極の電気化学インピーダンス計測に用いたサンプ
ルの構造と仮定される等価回路（上）、計測されたインピーダンス（左
下）、等価回路から計算された電気二重層由来のキャパシタンス（右下） 
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5.6. OECTの微細化・薄膜化 
 
 チャネルサイズを 25 µm × 25 µm へ、オーバーラップ長を 7 µm (幅はチャネル幅と同じ)
へと微細化した OECT のトランスコンダクタンスとドレイン抵抗、矩形波入力に対する時
間応答を図 32 に示す。2000 rpm でスピンコートしたサンプルでは最大 2.5 mS のトラン
スコンダクタンスと、100 µs 程度の応答時間が実現された。また、チャネル・オーバーラ
ップともに縮小されたことでサイトインピーダンスが上昇し、矩形波入力に対するリーク
電流が見られなくなった。本実験では PEDOT:PSS 混合溶液の温度、チャネルのエッチン 
 
 
  
図 32 1000 rpm から 6000 rpm のスピンレートそれぞれについて、微細化
された OECT のトランスコンダクタンス（左上）、ドレイン電流（右上）、
矩形波入力に対する時間応答（下） 
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グからスピンコートまでの時間が制御されておらず、また各スピンレートについて 1 基板
2 サンプルから電流値の大きなデバイスを表示しているため、一部でスピンレートと特性の
関係が逆転している。 
 以上の条件を制御するため、PEDOT:PSS を 25℃へ加熱（湯煎）し、またスピンコート
の直前に酸素プラズマアッシング装置を用いて親水化処理を行った。各チャネルサイズ、ス
ピンコートに対して 3 基板、6 サンプルからとった応答時間を図 33 に示す。 
  
 
  
図 33 様々な膜厚・チャネルサイズの OECT の応答時間 
40 
 
5.7. 7 µmへの微細化 
 
 図 34（上）に示すデザインの新たなフォトマスクを用いて、チャネル長を 7 µm まで微
細化した。フォトマスクとデバイスのアラインメントを容易にしつつオーバーラップ面積
を減らすため、四角形のチャネルに三角形のオーバーラップがついたデザインとなってい
る。 
PEDOT:PSS を 4000 rpm でスピンコートしたサンプルの、矩形波入力に対する時間応
答を図 34(下)に示す。トランスコンダクタンス 2.1 mS と応答時間 57 µs が同時に達成され
た。応答時間から、このデバイスは 18 kHz 程度の周波数で動作すると考えられ、5.4 節で
設定した目標（16 kHz）に到達した。 
 
 
図 34 チャネル長 7 µm への微細化に用いたデザイン（上）と、
作成されたデバイスの矩形波応答に対する時間応答（下） 
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5.8. 透明電極の低抵抗化による OECTの特性向上 
 
 OECT に図 35（上）の構造を用いて透明電極配線を行い、配線長/幅比（L/W）を変える
ことで、大面積化によって OECT の特性がどれくらい劣化するかを調べた。図 35（左下）
に示す通り、ITO を配線として用いた場合、L/W が 10 の時点で最大トランスコンダクタン
スが 1/3 ほどに低下する。一方 ITO/Au/ITO を用いた場合は、約 3/4 までの低下に抑えられ
る。8×8 マトリクスの配線 L/W は約 10 であり、ITO/Au/ITO 配線を用いた OECT マトリ
クスは、金配線と比べて大きく特性が劣化しないことがわかる。（図 35 右下） 
  
 
  
図 35 透明電極を配線に用いた OECT の構造（上）、配線に ITO
を用いた場合（左下）と ITO/Au/ITO を用いた場合の、各配線長・
幅に対するトランスコンダクタンス。ドレイン電圧は 0.4 V。 
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5.9. 透明電極上への OECT作成 
 
 図 36 に示す構造で、金の代わりに透明電極を用いた OECT を作成した。ITO/Au/ITO
電極を生体向けコンタクトパッドに用いる場合と異なり、OECT のチャネルでは電極が
PEDOT:PSS でコーティングされるため、上部 ITO がなくとも機能すると考えた。 
 金を利用した OECT では、ソース・ドレイン電極をネガティブ型レジストのリフトオフ
プロセスでパターニングしているが、チャンバの汚染が危惧されるため、レジスト付きの
サンプルはスパッタに導入できない。そこで本実験では、ポジティブ型のフォトレジスト
（JSR）を用いて電極材料を保護してから、不要部分をエッチングしてパターニングし
た。エッチングに RIE を用いたところ、レジストが変質してアセトンで除去できなくなっ
たため、ITO、金エッチング液を順次用いてエッチングを行い、チャネル用のギャップが
電気的にも絶縁されたことを確認した。 
 OECT のチャネルは、リソグラフィープロセスの条件違いから寸法こそ違うものの、図
36 のように適切にパターニングされた（写真は特性を計測した後にとられており、生理食
塩水の侵襲によるシャドウが入っている）。しかし、どちらの構造も、チャネル抵抗が計
測不能であり、PEDOT:PSS と電極が導通していないことが分かった。 
 ITO/Au 界面の剥離やレジスト残渣の影響を取り除くため、ITO 単体を電極として用い
たサンプルや、リソグラフィーの代わりにシャドウマスクでパターンしたサンプルも用意
したが、これらもチャネルが導通しなかった。 
 
①  
②  
図 36 ITO/Au/ITO 電極をベースにした OECT のデザイン（左上）、さら
に上部 ITO を省いたもの（左下）、作成されたデバイスの顕微鏡写真 
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6. 結論と今後の展望 
 
6.1. 結論 
本研究では、以下の成果が得られた。 
 
① 厚さ 1 µm のウルトラフレキシブル基板上への低抵抗透明電極の作成 
本研究では、in vivo、in vitro 環境下の振る舞いがよく知られている材料のみを用い
て、標準的な透明電極である結晶性 ITO と同程度のシート抵抗を持つ透明電極を作成
した。表９に示す通り、ITO/Au/ITO 電極は室温プロセス・化学的安定材料を用いた
フレキシブル透明電極のなかでは、特に低いシート抵抗を持つ。 
 
② Oxide/metal/oxide 構造を用いた初めての in vivo 生体実験 
Oxide/metal/oxide 構造や類似の構造（Dielectric/metal/dielectric 構造）は in vitro
での利用実績があったが[42]、in vivo での有用性を示したのは本研究が初めてである。 
 
③ Oxide/metal/oxide 構造の機械的特性に関する新たな情報 
 ITO/Au/ITO 電極の歪耐性を酸化物層の薄膜化で改善できることを発見した。また、
単体の ITO では見られない抵抗の回復効果を持つこと、極薄基板上の繰り返しクラン
プルに対して、同等の厚みを持つ ITO 以上の耐性が得られることが分かった。 
 
④ 透明 OECT アクティブマトリクスへの道筋 
 OECT アレイを透明化する際、配線抵抗により生じる特性劣化・クロストークが、低
抵抗化によって軽減されることを示した。 
     
表９ 室温プロセスで作られる各種透明電極の比較 
出典 Nanowire: [11], Graphene:[5], PEDOT:PSS[8] 
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6.2. 課題と今後の展望 
 
 今回の実験では、ITO/Au/ITO 電極と OECT を直接インテグレーションすることができ
なかった。ITO と PEDOT:PSS の仕事関数は近く、またレジスト残渣や ITO/Au/ITO の剥
離が問題でないことも、先の実験からわかっている。考えられる原因としては、 
① RIEを行うことで、ITOの表面に PEDOT:PSSとコンタクトの取れない層が生成する。 
② PEDOT:PSS（特に溶液状態）によって、ITO が改質されている。 
などがある。 
いずれの場合でも、図 37 に示す新しい構造（あるいはここから ITO を取り除いた構造）
を用いることで克服できる。なお、Orthogonal Resist はフォトレジストの一種で、
PEDOT:PSS へ悪影響なくパターニングを行うことができる。 
 
 
 
 このデバイスが完成すれば、完全に透明な OECT アレイが実現できる。先行研究として、
金のマイクログリッドを用いた透明 OECT アレイが存在するが、顕微鏡観察を行う場合は
グリッドが遮蔽物になると考えられる[24]。本研究で開発されたデバイスは、細胞スケール
で、10 kHz オーダーの信号を高品質にサンプリングでき、なおかつ光学的なイメージング
手法と併用できる点で、画期的なものとなる。 
  
図 37 トップコンタクト型の OECT 
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7. その他の実験結果 
 
7.1. ITO/Au/ITOの表面ラフネス 
 
 パリレン基板とその上に成膜された ITO/Au/ITO について、それぞれの分子間力顕微鏡
（AFM）画像を図 38 に示す。なお、いずれも Novec をコーティングされたガラスのサポ
ート基板上である。 
ラフネスは基板のみの時 Ra = 5.7 nm、電極がある場合で Ra = 4.1 nm であった。パリレ
ンの表面凹凸が比較的大きいため、ITO/Au/ITO に特有の構造を調べるのは困難である。 
 
 
  
図 38 パリレン基板（左）と ITO/Au/ITO 電極(右)の AFM 画像 
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7.2. パリレンの封止性能評価 
 
 図 39（上）に示すように、ITO をパリレンで封止したサンプルを用意し、生理食塩水-パ
リレン-ITO を直列接続した場合の電気化学インピーダンスを測定した。この実験では、電
極の実験とことなり、サンプルと生理食塩水の接触面積が 1 cm2に保たれている。また、イ
ンピーダンスが MΩ を超えると、大きなノイズを生じることがわかっている。 
パリレンの厚さが 2.8 µm の時、計 8 回連続でスイープした結果を図 39（左下）に示す。
パリレンは 1 kHz の交流信号に対し MΩ オーダーのインピーダンスを示した。また、1~3
回目のスイープでは、絶縁されているときの曲線からやや外れた。 
さらに様々な膜厚のサンプルを 37℃の生理食塩水に浸漬した状態で保管し、インピーダ
ンスの変化を調べた（図 39 右下）。どのサンプルも日数に応じてインピーダンスが低下す
るものの、高い絶縁性を保つことが分かった。 
 
 
図 39 パリレンの封止性能評価。（上）用いたサンプルの構造、（左下）複数回の周
波数掃引に対するインピーダンスの変化（右下）、37℃の生理食塩水へ浸漬して保管
した、様々な膜厚のパリレンの、交流（1 kHz）に対するインピーダンスの時間変化 
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8. 実験の詳細 
 
8.1. ITO/Au/ITO電極のプロセス 
 
① ガラス基板を洗浄したうえで、剥離層補助層としてNovec1700と7100 （3M Company）
を 1:6 に混ぜた溶液を 2000 rpm、20 秒でスピンコートする。 
② ガラス基板のエッジを少しはみ出すように、正方形の剥離補助用のポリイミドテープ枠
を張り付ける。 
③ parylene dix-SR (Daisan Kasei Co. Ltd.)を1 .6g (1 µm相当)をLABCOATER PDS2010 
(Specialty Coating Systems) で CVD する。 
④ 一層目の ITO をスパッター装置 SH-250-T04 (ULVAC Co. Ltd.)で成膜する。このスパ
ッタ装置は回転式の断続成膜を行っている。導入ガスは(Ar: 5 sccm, O2: 0.05 sccm)、
ガス導入前の真空度は 2 × 10−3 Pa 以下に保たれている。ただし、OECT とのインテグ
レーションの実験のみ酸素ガスを導入しておらず、またこの場合でもシート抵抗に大き
な差がないことをあらかじめ確かめている。 
⑤ 金を EX-200 (ULVAC Co. Ltd.) によって熱蒸着する。 蒸着開始前の気圧は<5 × 10−4 
Pa 以下に、蒸着レートは 0.1 ± 0.005 nm/s の範囲に保たれている。 
⑥ 再び ITO をスパッタリングする。 
⑦ 以降のプロセスは、封止膜が必要な場合に限る。パリレンを基板と同じ厚み CVD する。 
⑧ RIE-10NR (Samco Inc.)に酸素ガスを導入し、ポリイミドマスクを用いて生体コンタク
トパッドの部分だけパリレンをエッチングする。 
⑨ 剥離補助フィルムを引っ張りサポート基板からデバイスを剥離する。 
 
 例外として、曲げ試験においては厚さ 125 µm の PEN フィルム（テオネックス Q65HA、
帝人デュポンフィルム株式会社）を用いている。また、XRD や AFM では、ガラス基板を
用いている。 
 パターニングは基本的にシャドウマスクを用いて行う。ただし、OECT に用いる場合は、
シャドウによるリーク電流を防ぐため、ZPN 1150、JSR 7790 いずれかのレジストを用い
たフォトリソグラフィで保護膜をパターンし、ウェットエッチングを行う。 
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8.2. デバイスの評価機器 
 
表 10 に各測定で用いた機器の一覧を示す。各層の膜厚は、触針式プロファイラによって
構成された各機器のレートで管理されている。 
 
          表 10 測定で利用した機器とその名称 
測定・撮影 機器 名称・メーカー 
シート抵抗 四端子プローブ model ∑-5+, NPS Inc. 
透過率 スペクトロメーター ARM 500N, JASCO Co. 
結晶性 X 線解析システム Smart Lab, Rigaku Co. 
表面画像 AFM 
SEM 
NanoScope IIIa, Veeco Instruments 
S4800, Hitachi High-Technologies Co. 
電気化学 
インピーダンス 
評価用セル 
LCR メーター 
EC Frontier Co., Ltd. 
4284A, Agilent Technologies 
伝達特性・ 
時間応答 
半導体アナライザ B1500A, Agilent 
膜厚 触診式プロファイラ Dektak XT, Bruker Co. 
 
8.3. 機械的安定性試験の詳細 
 
 曲げ試験で使用したデバイスは、300 μm × 300 μm にパターニングされており、機械的
ストレスで読み出しが妨げられぬよう、厚さ 70 nm の金で読み出し配線がつけられている。
クランプルテストで使われたエラストマーは、(Ecoflex 00-30, Smooth-On Inc.)を薄膜両面
テープ上に成型したもので、厚さは 1 mm である。パターンは長さ 23 mm、幅 3 mm で、
金 70 nm のインターコネクトによって読み出される。伸縮は高精度機械試験機(AG-X, 
SHIMADZU Co.)を用いて、5 %/s にコントロールされ、また伸長・収縮ごとに 5 秒のイン
ターバルをとった。 
 
8.4. 生体実験 
 
 生体実験は、東京大学倫理委員会の許可を得て行われた(KA12-1-1)。ラットは遺伝的に改
変されていて、channelrodopsin-2 を発現している（(W-Tg(Thy1- COP4-YFP*)4Jfhy、12
週齢、国立バイオリソースプロジェクト)。レーザーは波長 473 nm、周期 2 Hz、照射時間
5 ms、半径 500 µm、出力 40 mW で、電極からの信号読み出しには Neuropack μ(MEB-
9104, Nihon Kohden Co.)を用いた。グラウンド電極(V-040M4, 日本光電) は右足の皮膚に
取り付けられている。  
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たり、ちょっといいガラスを勧めていただいたり、機器のテストに付き合っていただいたり、
さまざまな場面でお助けいただきました。クリーンルームの環境なども積極的に整えてく
ださり、汚す側の人間としては恐縮しきりです。 
立花勇太郎様には、機器のメンテナンスや修理に長々と付き合っていただきました。私が
担当しているスパッタは、頻繁に調子が悪くなるので、ガス回り、電極、水回りまで様々な
メンテを教えていただきました。両手でねじを回し始めたとき、熟練者は違うなと思いまし
た。たまに思い出してトライするのですが、やっぱりできません。 
雪田和歌子様には、物品の補充、管理をはじめ様々な場面で支えていただきました。不言
実行の方なので、私が後でやろうと思っていたことが完了していたり、置き忘れた段ボール
を雪田さんが運んでくださったりしたことが何度もありました。おそらく気づかないとこ
ろで、他にもいろいろお助けいただいていると思います。いつもありがとうございます。 
森真美様とはパリレンの掃除でご一緒させていただきました。 
関口由紀様は、パーティの連絡等いち早くお返事くださり、大変助かっております。度々
送信漏れしまって、本当に申し訳ありません。 
須玉美奈子様には折々に話しかけていただきました。おもちゃにされている感もありま
すが、愉快なのでこれからもよろしくお願いします。 
 
松岡一代様には、千代田線で様々な話を聞かせていただきました。昔の染谷研やメンバー
の話、大変直截なご意見を参考にさせていただいております。 
田代陽子様は、常駐なさっていることもあり、ちょっとした失せものから重要な事務手続
き、相談事など、ことあるごとにお世話になりました。最近はますますお忙しくなったよう
にもみえ、恐縮ではございますが、何分お願いすることが多く、どうしても頼ってしまいま
す。来年以降もよろしくお願いいたします。 
山口彰子様には、種々の精算でお世話になりました。私の連絡ミスに始末をつけていただ
いた件は、本当にありがとうございました。 
山崎祥子様には、FMIT の活動でご一緒させていただいたり、様々な手続きをしていただ
いたりしました。まさに今、学会関係の連絡を忘れていたことに気づきました。必ず明後日
までにやります。 
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李元領様には、四年生で配属された直後、vivo 関連の研究をしている先輩としてペアを
組んでいただき、基本の蒸着から全て教えていただきました。最初の実験は AURUM がか
かった絶縁膜が、特性にどんな影響を与えるか、だったと記憶しております。その後も論文
化した生体実験など、折々でお手伝いいただき、ここ一年はまた密接にご指導いただきまし
た。来年以降、元領さんがいなくなり、OECT グループの雰囲気もがらりと変わるだろうと
思いますが、ほかのメンバーと協力して頑張っていく所存です。今の研究でも、今後の学会
等でもまだまだお世話になると思うので、よろしくお願いいたします。 
志立錬様とは、公私様々なお話をさせていただきました。私は文化・歴史がらみのよもや
ま話が好きなのですが、あまり研究室でそういった話をなさる方がおらず、志立さんの趣味
が近いのが大変うれしいです。David さんの話は英語が聞き取れてなお理解不能なことが
あり、それを意訳していただくのが最近の楽しみです。 
 
陣ハンビッ様は、ミーティングでの発表を非常に熱心に聞いてくださり、質問時間だけで
なく、居室でも様々なアドバイスをしてくださいました。直近だと、OECT のインピーダン
スに PEDOT:PSS 内のホールパスが効いて、モデルが崩れている可能性を指摘していただ
きました。 
甚野祐明様には、頼れる先輩・共著者として、テーマ選定から論文の執筆まで、あらゆる
局面で支えていただきました。私の勉強不足で、先輩のおっしゃっていることが完全には理
解できないことも多いのですが、それでも根気よく説明してくださいます。学部時代になり
ますが、初めて AFM の説明を受けた時、甚野さんが突然ホワイトボードに式とグラフを書
き始めた時には、「これがアカデミーか」とある種の感動を覚えました。 
吳懿麟様は、光デバイス、特に透明薄膜がらみのキャビテイに関する知識が豊富で、様々
なアドバイスをいただきました。David さんに対する質問など聞いていると本当にクリテ
ィカルなので、私が透明導電膜の実験を始めたときにウーさんがいらっしゃればよかった
のになあ、と思います。 
 
江智様は、私と同じく透明導電膜に関する研究をなさっており、よく情報交換をさせてい
ただきました。最近は宴会で中国のお話をさせていただいたり（僕の河南は発音が悪くて通
じませんでした）、一緒に幹事をして集金したりしました。 
奥谷智裕様には学会や奨学金の情報など、一年上の先輩ならではのアドバイスを多々い
ただきました。また、博士の学生でありながら我々以上に雑用をしてくださるので、数の少
ない修士一同、大変助かっております。 
Roda Nur 様からは、ミーティングでたくさん質問をいただきました。論文や個別の事件
にも興味を持って、いろいろと尋ねていただけたことは、大変励みになりました。様々funny
なことが起こるラボですが、一緒に楽しくやっていきましょう。 
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Nayeem Md. Osman Goni 様とは、私が（実質的な）チューターだったこともあり、言語
の壁を感じないほどよくしゃべる仲になりました。最初空港へ向かいに行ったときは、電話
越しのナイームさんの英語が全く聞き取れず、右往左往しました。最近はほぼ完璧に聞き取
れるので、（私の）英語が上達したかも、と思っていたのですが、ナイームさんが日本人向
けの英語を覚えただけのようです。ナイームさんは賭けている物が違うな、と感じることも
あるのですが、私も負けずに頑張ります。また寒空の下で未来の話をしましょう。 
田中聡史様とは、同期として様々な仕事をともにこなしたり押し付けあったりしました。
最初のうちは色々と思うところもありましたが、だんだんお互いの性格へ理解が深まり、今
ではすっかりこなれました。机の奥が私の書籍で、手前側が田中の私物で浸食され、太極図
を描く中、毎日足元の荷物をずらしたり、余計なチラシを田中のファイルに突っ込んでいた
のですが、気づいていたでしょうか。エクセルの件はありがとうございました。 
高畔大地様には、電極がらみの実験を手伝っていただきました。私自身、先輩として不甲
斐なかったところもあり、結果として無為に悩ませてしまったこともありましたが、しっか
りと結果を残せるように一緒に頑張っていきたいと思います。 
 
柏嶋始様には、様々な用事に付き合ってもらいました。まじめなのをいいことに、あれこ
れクリーンルームに持ってきてもらったりしてすみませんでした。私は様々な企画をする
のですが、山でも馬場でも楽しそうにしてくれるので、やりがいがあります。来年も公式非
公式で色々やるつもりなので、是非来てください。 
西仲柾也様とは、一緒に OECT の作成を学び、機械の使い方から材料の特性、等価回路
など、議論しながら研究を進めてきました。来年は元領さんも卒業するので、テーマを決め
るという大仕事からまた初めて行きましょう。今年の学部生は二人とも働き者で、とにかく
助かりました。 
 
小野宏特任教授とは、審査や FMIT など様々な場面でお会いし、医学の見地も交えた貴
重なご意見をいただきました。 
樽茶好彦様とは、変な共通項があったこともあり話題にことかかず、TA の時間や三号館
地下で長々とお話をしました。全く同じラボでない分、砕けた話ができて楽しかったです。 
松崎博貴様には、小野寺研側の代表として、様々な行事のとりまとめをしていただき、こ
ちらが一部処理にもたついた時も、ご丁寧に対応していただきました。 
鷹野玲美様には、機器や技術文書の取り扱い、論文の投稿などでお世話になりました。英
語も技術も理解していらっしゃる鷹野さんだからこそ、安心してお願いすることができま
した。 
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Robert Nawrocki 様には、大変ユニークな視点から研究やヴィーガンの思想などご説明
いただきました。韓国でベジタリアン向けのレストランが閉まっていた時の絶望は記憶に
新しいところです。 
ポラポンタンティタントーン様ことマンさんは、陽気なのでついつい話が弾み、普段は話
さないような秘密までぺらぺらとしゃべってしまいました。引っ越しの際は部屋を譲りう
ける案もあり、結局そうはならなかったものの、レンジやオーブンなど家財を色々といただ
きました。卒業旅行でタイ一人旅に行こうかとも思ったのですが、せっかくなのでマンさん
がいるときにとっておきます。 
松久直司様は、研究室配属当初、とっつきにくい先輩でしたが、卒論中間発表直前に路頭
へ迷ったところを助けていただいて以来、さんざん世話を焼いていただきました。軽井沢合
宿のときケンカ腰で話しあった件については、その後新事実が発覚し、言い過ぎたと反省し
ています。私の染谷研生活も折り返し、後輩サイドから先輩サイドへシフトするにあたり、
後輩に「ここまではしなくていいか」「でも松久さんならやるだろうな」という葛藤にたび
たび見舞われ、つくづくありがたみを実感する日々です。今度こそ五坪に行きましょう。 
 
三浦真帆様は、ERATO で忙しい秘書室を切り盛りする傍ら、私のために 12 号館を開閉
するなど、大変親切にお手伝いしてくださいました。某大学へ再び出張するにあたって、一
年前三浦さんからいただいた旅券に関する連絡を見つけ、少し寂しく感じました。 
伊藤章様には、様々ありがたい提案をしていただきました。特に廃液の一括処理をしてい
ただけたのは、とても助かりました。 
岡庭香様とは、卒業後も数か月に一度お酒を飲む機会があり、毎度楽しみにしております。 
クーレイ N. F.様には、配管の敷設工事を肩代わりしていただきました。 
 
嶋田啓さまは、私が人生で見てきた中で、最も親切な方の一人です。様々なお仕事を自主
的にこなしてくださっていたので、卒業なさった直後は、クリーンルームの備品が全然ない
時期もありました。学部生への説明を練る際、共有サーバーをのぞいたところ、嶋田さんが
だれに頼まれるでもなく残して行かれた綿密な資料が見つかり、また驚嘆いたしました。 
李哲孝様は大変フランクで、随所にユーモアを忍ばせていらっしゃいました。この時期に
なると、チョリョさんの壁紙が思い出されます。 
鳴海紘也様とは、今年も高い頻度で遭遇し、刺激的なお話を聞かせていただきました。最
近は私が二号館・三号館で休憩していないので、あまり会えないのが少し残念です。 
小川隆一様は、当時修士一年だった私にも積極的に質問や添削を頼んでくださり、稚拙な
りにしたアドバイスが、今に活かされています。 
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ピーターザーラー様は、ラボのメンバーの中でも最も直截に物をおっしゃり、時には大変
厳しい方でした。だからこそピーターさんから OK が出れば大丈夫だ、という自信を持つ
ことができ、論文を書く勇気の素になりました。ラボの設備やルールについても、必要だと
思えば上に意見してくださったおかげで、様々な環境が改善され、本当に感謝しております。 
周慈勇様からは、必要な時に、必要なことをアドバイスしていただきました。余談ですが、
私の英文メールの結びは、フィリップさんの真似をして Best,です。 
高島健太様は、私のテーマの元ネタへつながる研究をなさっていた方で、電極には何が必
要か、など、バイオの視点からアドバイスをいただきました。最後にお願いしていた生体実
験を完遂できなかったことは、本当に心残りです。あの時できなかったパターニングですが、
最近やったらすんなりとできてしまい、自分の成長を感じる反面悔いが増しました。 
居艶陽様は、卒業後も研究室の企画に参加して、場をもりあげてくださっています。最近
ラボに四端子測定器が導入され、在学中に PEDOT:PSS のシート抵抗測定を依頼されたも
のの、測れなかったことを思い出しました。またぜひ遊びにいらしてください。 
 
最後に、ここを見る機会はなかろうとは思いますが、ラボの外で私の研究活動を支えてく
ださった父の神保泰彦、MERIT 指導教員の長谷川達生教授、MERIT 同期の秦佑介様、上
村洋平様、電気系同期の赤木 晟也に感謝の言葉を添えて、締めくくらせていただきます。 
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Yasutoshi Jimbo, Naoji Matsuhisa, Wonryung Lee, Peter Zalar, Hiroaki Jinno, Tomoyuki 
Yokota, Masaki Sekino, and Takao Someya 
"Ultraflexible Transparent Oxide / Metal / Oxide Stack Electrode with Low Sheet 
Resistance for Electrophysiological Measurements" 
ACS Applied Materials & Interfaces (2017). doi:10.1021/acsami.7b12802 
 
[国際学会、主著、口頭 (Accepted)] 
Yasutoshi Jimbo, Naoji Matsuhisa, Wonryung Lee, Peter Zalar, Hiroaki Jinno, Tomoyuki 
Yokota, Masaki Sekino, and Takao Someya 
“Low Resistance Transparent Wiring for Ultraflexible Multi Sensor Array” 
Material Research Society (MRS) Spring Meeting, 
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Nanomaterials to Biocircuits and Bionanomaterials  
April 2 - April 6, 2018 Phoenix Convention Center, Phoenix, Arizona 
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